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Autonomie pouvant atteindre 35 km dans des conditions
idéales.
Degré de pente maximale: 12 degrés

Intend Use :Moving of adult disabled persons by self driving.

Maximum user weight: 135 kg; Classified in Class C (EN12184)

The product is not intended for visually impaired people.

The drivers need to mentally and physically suitable to drive the scooters.

The device can’t be used by children until age of 12. The scooter is not for use as a seat in motor vehicle.

Please refer to our official website for general product information at www.heartway.com.tw



http://www.heartway.com.tw/

SAFETY INSTRUCTION

€ General

ty Belt

Always use a seat belt, and keep your feet on the
scooter all the time.

Never operate the scooter while you are under the
influence of alcohol.

Never use electronic radio transmitters such as
walkie-talkies, or cellular phones.

Make sure that there are no obstacles behind you
while reserving your scooter.

Do not make a sharp turn or a sudden stop while
riding your scooter.

Do not ride your scooter in traffic.




Do not attempt to climb curbs greater than

Do not leave your hands and legs off the scooter

limitation show on Technical Specification when driving.

Do not ride your scooter during snow in order to | Do not allow unsupervised children to play near
avoid accident on slippery road. this equipment while the batteries are charging.

€ Warning — Don’t operate your scooter for the first time without completely reading and

1.

understanding this user manual.

Don’t operate scooter on public streets and roadways. Be aware that it may be difficult for traftic
to see you when you are seated on the scooter. Obey all local pedestrian traffic rules. Wait until
your path is clear of traffic, and then proceed with extreme cautions.

To prevent injury to yourself or others, always ensure that the power is switched off when getting
on or off of the scooter.

Always check that the drive wheels are engaged (drive mode) before driving. Do not switch off
the power when the scooter is still moving forward. This will bring the chair to an extremely
abrupt stop.

Do not use this product or any available optional equipment without first completely reading and
understanding these instructions. If you are unable to understand the warnings, cautions or
instructions, contact a healthcare professional, the dealers or technical supports before attempting
to use this equipment, otherwise, injury or damage may occur.

There are certain situations, including some medical conditions, where the scooter user will need
to practice operating the scooter in the presence of a trained attendant. A trained attendant can be
defined as a family member or care professional especially trained in assisting a scooter user in
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various daily living activities. Consult with your physician if you are taking any medication that
may affect your ability to operate your scooter safely.

Do not attempt to lift or move a power scooter by any of its removable parts including the
armrests, seats or shrouds. Personal injury and damage to the power chair may result.

Never try to use your scooter beyond its limitations as described in this manual.

Please do not sit on your scooter while it is in a moving vehicle.

Keep your hands away from the wheels (tires) while driving scooters. Be aware that loose fitting
clothing can become caught in the drive tires.

Consult your physician if you are taking prescribed medication or if you have any certain
physical limitations. Some medications and limitations may impair your ability to operate
scooters in a safe manner.

Be aware when the drive mode is unlocked or locked.

Don’t remove anti-tipper if there is any-tipper equipped with the scooter.

Contact with tools can cause electrical shock and do not connect an extension cord to the AC/DC
converter or the battery charger.

Do not attempt to lift or move your scooter by any of its removal parts, such as the armrests,
seats, or shroud.

When climbing an incline, don’t drive at an angle up the face of the incline. Drive your scooter
straight up the incline. This greatly reduces the possibility of a tip or a fall.

Don’t climb a slope steeper than the scooter’s limitation.

Don’t attempt to have your scooter proceed backward down any step, curb or other obstacle. This
may cause the scooter to fall or tip.

Always reduce your speed and maintain a stable center of gravity when cornering sharply. Don’t
corner sharply when driving scooters at higher speeds.

Operating in rain, snow, salt, mist conditions and on icy or slippery surfaces may have an adverse
affect on the electrical system.

Never sit on your scooter when it is being used in connection with any type of lift or elevation
product. Your scooter is not designed with such use in mind and any damage or injury incurred
from such use is not the responsibility of Heartway.

Don’t touch the motor after driving. It is hot.




*

Modifications

Heartway Medical Product has designed and engineered power scooters to provide maximum utility.
However, under no circumstances should you modify, add, remove, or disable any part or function of
your power scooter. Personal injury and damage to the power chair may result.

B w N e

R

Do not modify your power scooter in any way not authorized by Heartway. Do not use accessories
if they have not been tested or approved for Heartway products. Changing of controller parameter
shall be only performed by authorized technicians due to the safety concern.

Get to know the feel of your power scooter and its capabilities. Heartway recommends that you
perform a safety check before each use to make sure your scooter operates safely.

Inspections prior to using your power scooter:

If equipped with pneumatic tires, please check for proper tire inflations.

Please check all electrical connections and make sure they are tight and not corroded.
Please check all harness connections and make sure they are secured properly.

Please check the brakes.

Weight limitation.

Please refer to the specifications table for weight capacity information. Power scooter is rated for a
maximum weight capacity.

Stay within the specified weight capacity for your scooter. Exceeding the weight capacity voids
your warranty. Heartway will not be held responsible for injuries or property damage resulting
from failure to observe weight limitations.

Don’t carry passengers on scooters. Carrying passengers on scooter may affect the center of
gravity, resulting in a tip or a fall.

Tire inflation
If your scooter is equipped with pneumatic tires, it is necessary to check the air pressure at least
one time a week.
Proper inflation pressures will prolong the life your tires and ensure the smooth operation while
riding.
Do not under-inflate or over-inflate your tires. It is critically important that 30-25 psi (2-2.4bar)
tire pressure be maintained in pneumatic tires at all times.
Inflating your tires from an unregulated air source could over-inflate them, resulting in a burs tire.

€ Temperature

1.

Some of the parts of the power scooter are susceptible to change in temperature. The controller
can only operate in temperature that ranges between -25°C ~ 50°C.

At extreme low temperatures, the batteries may freeze, and your power scooter may not be able
to operate. In extreme high temperatures, it may operate at slower speeds due to a safety feature
of the controller that prevents damage to the motors and other electrical components.
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ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE (EMI)

The rapid development of electronics, especially in the area of communications, has saturated our
environment with electromagnetic (EM) radio waves that are emitted by television, radio and
communication signals. These EM wave are invisible and their strength increases as one approach the
source. All electrical conductors act as antennas to the EM signals and, to varying degrees, all power
wheelchairs and scooters are susceptible to electromagnetic interference (EMI). The interference
could result in abnormal, unintentional movement and/or erratic control of the vehicle. The United
States Food and drug Administration (FDA) suggests that the following statement be incorporated to
the user’s manual for all power scooter like the S17. Power scooters may as susceptible to
electromagnetic interference (EMI), which is interfering electromagnetic energy emitted from sources
such as radio stations, TV stations, amateur radio (HAN) transmitter, two-way radios, cellular phones
and alarm systems of shops. The interference (from radio wave sources) can cause the power scooter
to release its brakes, move by itself or move in unintended directions. It can also permanently damage
the powered scooter’s control system. The intensity of the EM energy can be measured in volts per
meter (V/m).Each powered scooter can resist EMI up to a certain intensity. This is called “immunity
level”. The higher the immunity level the greater the protection. At this time, current technology is
capable of providing at least 20 VV/m of immunity level, which would provide useful protection against
common sources of radiated EMI.

Following the warnings listed below should reduce the chance of unintended brake release or powered
scooter movement that could result in serious injury:

1. Do not turn on hand-held personal communication devices such as citizens band (CB) radios and
cellular phones while the powered scooter is turned on.

2. Be aware of nearby transmitters such as radio or TV stations and try to avoid coming close to
them.

3. If unintended movement or brake release occurs, turn the powered scooter off as soon as it is
safe.

4. Be aware that adding accessories or components, or modifying the powered scooter, may make it
more susceptible to interference from radio wave sources (Note: It is difficult to evaluate the
effect on the overall immunity of the powered scooter).

5. Report all incidents of unintended movement or brake release to the powered scooter
manufacturer, and note whether there is a radio wave source nearby.

TURN OFF YOUR POWERED SCOOTER AS SOON AS POSSIBLE WHEN EXPERIENCING

THE FOLLOWING:



» Unintentional scooter movements
» Unintended or uncontrollable direction.
» Unexpected brake release

The FDA has written to the manufacturers of power scooters asking them to test new products to be
sure they provide a reasonable degree of immunity against EMI. The FDA requires that a powered
wheelchair should have an immunity level at least 20 VV/m, which provides a reasonable degree of
protection against more common sources of EMI. The higher the immunity level the greater the
protection. Your powered scooter has an immunity level of 20 V/m which should protect against
common sources of EMI. Warning: The scooter itself can disturb the performance of the
electromagnetic fields such as emitted by alarm systems of shops.



S17 - TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL S17

WEIGHT CAPACITY 135kgs(300 Ibs)

SEAT: TYPE/SIZE 18" A2

REAR DRIVE WHEEL 280mmx100mm(11"x4")
FRONT WHEEL 280mmx90mm(11"x3.5")
ANTI-TIPPER None

MAX SPEED 12KM/H (7.5 M/H)
BATTERY SPECIFICATIONS 12V 50Ah x 2pcs
BATTERY RANGE 35km (22 Miles)
CHARGER TYPE 5Amp,Off Board, Volt: 120 or 240 (50/60Hz)
CONTROLLER TYPE S-Drive 120Amp
MOTOR TYPE 5100rpm,700W
WEIGHT: W/ BATTERY 110kgs(240 Ibs)
WEIGHT: W/O BATTERY 85kgs(190 Ibs)

TURNING RADIUS 1200mm

SUSPENSION FULL

LENGTH 1320mm

WIDE 670mm

HEIGHT 1160mm

SEAT WIDTH 460mm

SEAT HEIGHT 460mm

SEAT DEPTH 460mm

BACK HEIGHT 560mm

WHEEL BASE 935mm

GROUND CLEARANCE 100mm

LEG ROOM 320mm

Height of Kerb for descending|Same as 100 mm

Max Force For Controller

Device Engaging lever: 30 N

Disengaging lever: 35 N

Throttle lever: 3N

Push button: 1.5 N

Max Climbing Ability 12 Degree

Max Safe Slope 10 Degree




Disclosure information

min. max. min. max.
Overall length mm 1400 m Seat plane anale 20 o
with legrest m P g
Overall width mm 700 mm Effective seat depth 480 mm | 480 mm
Folded length mm 1422 m Effective seat width 510 mm| 510 mm
Folded height mm 127 mm Seat surface height at mm mm

front edge

Total mass kg 138 kg Backrest angle 0° 12 °
kl\l/lass_ of the kg 22.0 kg Backrest height 750 mm mm
eaviest part seat
Static stability o Footrest to seat
downhill 15.1 distance 460 mm | 460 mm
Static stability
uphill 15.1° P Leg to seat angle - -
Statlc stability 15.3° |o Armrest to seat 230 mm | 230 mm
sideways distance
Energy _ km 40 km Front location of i i
consumption armrest structure
Dynamic o o N
stability uphill 10 Handrim diameter mm mm
O_bste_lcle mm 1100 mm Horizontal location of | 150 mm |~ 150 m
climbing axle I m
Maximum km/h 6.1 km/ Minimum turning radius 2015 mm
speed forward h
Minimum
horizontal 0.9 m Minimum turn-around 2500 mm

braking distance
from max speed

Width

The scooter seat is tested according to EN1021 regarding resistance to ignition, but it is recommended
to avoid users of flame near the scooters and smoking during sitting on the scooter.
The electric system of this scooter is in compliance with 1SO 7176-14:2008
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BASIC OPERATION OF SCOOTER

Driving and braking

You can use the throttle lever to control the forward speed or the reverse speed of your scooter.
Please refer to the following instruction to move forward/backward your scooter.

® For driving, please pull the right throttle lever (forward) or the left throttle lever (backward).

® Please release the throttle lever to stop the scooter. In the center position the magnetic motor
brake system works also as a parking brake. Optional there is a hand brake system available.

® The automatic brake will become activated if the transferring speed is more than 30% of the
maximum speed while the scooter is driving down-slope at free-wheel mode.

® Be careful with finger traps while pushing or lifting the throttle lever.

® The scooter should be turned off prior to entering or existing the scooter.

WARNING !

< Please be noted that the scooter will be at free-wheel
mode, when the motor is disengaged.

<~ To use the parking brake, you must move and lock
the lever into the engaged position!

<> When your power scooter is in freewheel mode, the
braking system is disengaged!

<~ Use the freewheel mode only with an assistant!

<> The assistant may operate the engaging lever to apply
the parking brake.

0 Disengaged
(Free Wheel)




Tiller Positioning

»  Press down the lever and adjust it into your preferred position.
» Never attempt to adjust the tiller while the scooter is in motion.
» Make sure the tiller is at a comfortable setting and located securely.

Warning:
The temperature of scooter surface can increase when the scooter is exposed to external
source of hear (e.g. sunlight)

For any mechanical adjustment on the tiller or on the seat, be aware of trapping and
squeezing of your fingers.

How to remove the seat

Please refer to the following instructions.

1) Press the swivel lever

2) Swivel the seat

3) Pull the seat upward (Two persons are required to remove the seat)

4) Removing the battery and seat from the scooter is allowed before transporting.




OPERATION OF CONTROL PANEL

LCD (Liquid Crystal Display ) Power Scooter Control Panel

Model LCD(Liquid Crystal Display)
Speed Adjustment
- High Speed Adjustment: From 1 to 5
—I - Low Speed Adjustment: From 1 to 5
Function 1. Power Indicator: Battery remaining capacity and charging indicator (6 squares +

Battery Icon)

Clock: Hour / Minute / Second display and setting.

Speed Sensor: 7 Segment display (2.5 digits +1 decimal) + “km/h / mph” symbol
High/Low/ Turn Speed: Indicated as “H” and “L” symbols

Odometer: ODO(99999km max). TRIP(99.9 max)

Headlight: “Power-saving” mode, Green LED

Back-up Lamps: “Brake / Reverse” modes, Orange LED

Forward control: Forward mode. Signal is always on.

© ®©® N o g M DD

Backward control: Backward mode. Signal keeps flashing.

[y
©

Right-Indicator: Flash mode, Green LED
Left-Indicator: Flash mode, Green LED

= =
.

simultaneously, Red LED
13. Malfunction Code: 7 Segment display (1digit ) + Warning symbol + Red LED
14. Power-on Scan: All LED turn on. 5-second backlit flash. Button light on.
15. TEMP Gauge: °C and °F modes

13

Parking Lamp: Including “Reverse Mode”, left- indicator and right-indicator flashing




Button

Left(F/R): Backward control Right (F/R): Forward control

(@)l : Left-Indicator control Right-Indicator control:

High/low speed switch .: Parking

. Headlight .MODE (Left) /SET (Right) Back-Up Light .

LED Indicator

Right & Left indicator (Green) , Parking light (Red), Warning light (Red), Back-up lamps
(Yellow), Headlight (Blue)

LED Backlit

LED Backlit (White)

Connector

20PIN AMP

Usage Condition

1. \oltage & Temperature

ITEM SPECIFICATION
\oltage DC24V
Operation Voltage DC 16 ~32V
Storage TEMP. -40°C ~ 65°C
Operation TEMP. -25°C ~ 50°C

Meter Angle at

Handle Cover

30° of elevation while scooter assembly (LCD orientate to six 0’clock)

2. General Characteristic Performance Test (20 + 5°C)

2.1. Hardware Circuit:

ITEM

SPECIFICATION RESULT

Lowest Operation VOLT 16 V max

(Vs =24.0V)

Consuming Current Dynamic: 1 A max

Static: 3mAmax  ( Key OFF status)

14




|| Operating Instruction ||

1.Speed Sensor and Display

ITEM

SPECIFICATION

Operation Features

Speed detection by speed hall sensor from transaxle with conversion at 1821 rpm equal to
60km/h.

Tolerance

5~15% (£2%6)

Digital Range

0~199 km/0~124 mile

Display Switch Button

Initial setting at km/h. Switch to MPH by | MODE | and | SET | buttons

2.High /Low Speed Setting

ITEM

SPECIFICATION

Operation Features

(1) Trigger buttons to switch from high-speed to low-speed (also from low-speed to
high-speed), then set the number of segments from 1 to 5 .The setting time will take 5

seconds for each segment.
(2) L will flash while turning at corner.

(3) As a constant speed detector to determine the signal, the speed light will flash while

travelling at constant speed.

Symbols on LCD

” H” symbol means “High Speed” —Corresponding from 1-5

H speed /

” L” symbol means “Low Speed” — Corresponding from 1-5

(Lo |

" L” symbol flashing means “Turning at the corner”

L |

Flicker Frequency

1 sec

15




3.Power Indication

ITEM

SPECIFICATION

Remaining Capacity
Voltage (V) Scale Bar
(%)
F |-
100 T |
> 25.42 EH—
6 |
© |EI-
Fl
85 1
<2542 = —
(®) | —
Fl
70 5
. 2512 =] —
| —
@ |E!
Battery Remaining
Capacity 55 FE
<24.78 =) —
@) | —
i
40
<24.42 =H
(2) . | —
Fl
30 =l
=23.88 EH
(1) i
and = Flashing
20 Low-power @
Warning Warning LED Flashing
Flicker Frequency Every 2 sec.

Operation Characters

(1) Scale status only decrease, won’t increase.

(2) When the remaining capacity was less than 30%, warning sound (“Be-Be” two short sounds)
act at 5 seconds intervals.
While (a) Key Off (b) Charging Mode (c) Sleep Mode, warning sound released.

16




ITEM

SPECIFICATION

Remaining
Capacity (%) \oltage (V) |Scale Bar
Al i
40 < 25.44 = =]
[—
(2) ‘E ‘E
nel—
‘FI] ‘FI] ’FI]
] 1 ]
95 En = i —
> 2544 ] [— —
3 ‘EI] ‘EI] ’EI]_
’—> _— e m— ‘
‘FI] ‘Fﬂ ’Fﬂ ’FI]
70 H H H H—
> 2618 |Bh =l Sl | = —
icat S| [ (e — [ — e
Charge Indication 4) E M| |EVEE | |E (- E [I—
[— |
FI FI ’FI] ’FI] ’FI]
80 H H i E— [—
> 2692 |E =ly E— | Ei— = —
' 1 — (— (— —
(5) ‘E ‘E E D) E [N ’EI
— |
’ ’F |F |F |F |F-
90 | | o
> 285 = S — R
: | I— [— [— —]
(6) ’E ’E |E |E E[NENN | |E [N
— |
F:—
100 E_j_
(7 | 1 —
Increase
0.5 sec.
Frequency
(1) Scale status only decrease, won’t increase.
Operation . . .
CEaracter (2) Take the PIN3(CH3) of charger as determinant signal, enter [Charging Mode| when CH3
grounding (L), not only “KEY ON” or “KEY OFF”.
Remarks Above scale bar status only for reference, must take the indicator of charger as the precise

diagnosis.
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4.Clock Meter

ITEM

SPECIFICATION

Tolerance (per day)

+ 2 sec

Initial Setting Value

FHour : Ming mode : TAM 12:00

FHour : Min
Setting
(12-Hour format)

Display range : AM12:00 ~ PM11:59

AMY I IO
PM I LN LY L

When T Hour j is between 1 and 9 o’clock, displayed at 1~9.

5.0dometer

ITEM

SPECIFICATION

Operation Features

Odometer detected by the signal of Opto Coupler then converts into distance.

Display Switch Button

[km/n] means the odometer displayed as kilometer.

[mph] means the odometer displayed as mile.

Accumulative Display
[ODO]

(1) Display Range:00000~99999

00 600m

(2) Once the total mileage up to 99999km or 62149mile (99999-+1.609mile), the counter will

restart from “00000”.

TRIP Counter

(1) Display Range: 00.0~99.9
= TRIP
mile
bt km

(2) When over 99.9km, display stop counting
(won’t restart from “00.0”).

Operation status

(1) Odometer indication display on ODO mode when Power On, then switch to TRIP mode

after 5 seconds.
(2) TRIP can be reseted to “00.0”.
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6.Headlight Control

ITEM

SPECIFICATION

Operation

Feature

Take exterior headlight switch as determinant signal.

)
LED]
(1) Switch on/off the head light by pressing button ‘ once, then LED -~
on/off simultaneously.
(2) LCD backlights turn on / turn off with head light.

M

will turn

Power Saving Mode

When motor stops, the modulation down to 30% (Headlight)
When motor acts, 100% output power (Headlight)

Usage Condition

While (a) KEY OFF (b) Power-Saving mode (c) Sleep mode, all functions closed.

Determinant

(1) 2.2V >WIP > 2.8V  (100% Full-power )
(2) 2.2V <WIP>2.8V (100% Full-power )

Condition (3) Power saving mode /Full power output: instant reaction
Full power output/ Power saving mode: 5 seconds delay
1) Loop Load: 24V/50W max
Remarks (1) P

(2) With “short circuit” and “overload” protection

7.Back-up Lamp control

ITEM

SPECIFICATION

Take exterior back-up lamp switch as determinant signal.

Operation Feature (1) Switch on/off the head light by pressing button o once, then LED will

turn on/off simultaneously.
(2) LCD backlights turn on / turn off with head light.

(Control Mode)

Brake-lamp Mode
Reversing-lamp Mode

When motor changes from act (go forward) to stop, the lamp reinstated after flashing
for 5 sec.

Determine as “Reversing Mode”, back-up lamp keep flashing.
Reverse warning sound can be set by panel ( Turn on / Turn off)

Usage Condition

While (a) KEY OFF (b) Charging Mode (c) Sleep Mode, all functions closed.
* Brake-lamp & Reversing-lamp Mode won’t be limited by Back-up lamp switch on or
off.

Flicker Frequency

1 sec.
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ITEM

SPECIFICATION

Determinant Condition

(1) 2.2V >WIP>28V (50% Half-power)

(2) 22V <WIP>2.8V (100% Full-power )

(3) Full / Half power switch at real time.

(4) The determination of “Reversing Mode” need to consider the motor direction and
panel setting.

Remarks

(1) Loop Load : 24V/50W max
(2) With “short circuit” and “overload” protection

8.9.10 Indicators and Parking Lamp Control

ITEM

SPECIFICATION

Operation Feature

Left-Right indicators and parking-lamps switch are considered to be the determinant
signal.

Control Mode
(Left-direction lamp)

(Right-direction lamp)

(Parking lamp)

-,

(<5 =
After pressing butto , the right-indicator and “—-' will turn off. The

left-indicator and " will flash and the warning sound will act too.

Press again to turn off left-indicator.

1

After pressing the buttono , the left-indicator and “5:? will turn off. The

e "\_I
right-indicator and “—" will flash and warning sound will act. Presso again to
turn off right-indicator.

After pressing button. once, theWiII turn on. Both right-left indicators and

w2 will flash and warning sound will act .Press. again to turn off the
Parking lamp function.

Usage Condition

While (a) KEY OFF (b) Charging Mode (c) Sleep Mode, all functions closed.

Flicker Frequency

1 sec.

Warning Sound Frequency

One short “Bi” sound per second

Remarks

(1) Load circuit for left-direction light: 24V/0.8W max
(2) Load circuit for right-direction light: 24V/0.8W max
(3) With “short circuit” and “overload” protection
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11. Malfunction Message

Trouble Shooting - & * Drive

1 Bar The battery needs charging of there is a bod connection fo the battery. Check the

. connections fo the batlery. If the connections are good, Iry charging the batlery.

2 Bar There is @ bad connection 1o the motor. Check all connections between the motor and
" the confrolier.

3 Bar The motor has a short circuit 1o a battery connection.  Contoct your service agent.
L

4 Bar The freewheel swiich is aclivaled or the manual broke disengagement mechanism is
T operated. Check the posifion of the swilch of lever.

5 Bar Not used

"

6 Bar ‘The S-cirive Is being inhibiled from driving. Inhibil 2 is active’. This may be because the
" battery charger is connected or the seat is nol in the driving position.

7 Bar A throftie foult s indicated. Moke sure that the thiottle Is in the rest posifion before

T swiiching on the scooler.

8 Bar A confrolier faull is indicated. Make sure that all connections are secure.

" '

9 Bar The parking brakes have a bad conneclion. Check the parking brake and motor

" 23 | connections. Make sure the conlirolier conneciions are secure.

10 Bar An excessive voltage has been appled fo the controlier. This is usually caused by a poor
sss s | Datery connection. Check the batfery connections

<>

PG DRIVES TECHNOLOGY
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12. Power on Self-Test

ITEM

SPECIFICATION

Initial Status

When scooter power on, the control panel will go through a self-test routine; the backlight
and all LCD segments will be tuned on for 3 seconds, then switch automatically to the
general operation mode (ODO).

13. Temperature Sensor

ITEM SPECIFICATION
Operation . s
Temperature detected by temperature sensor (NTC) from transformation with signal.
Feature
Tolerance +2°C
-20°C ~50°C TEMP

Display Range

-4°F ~122°F l E E:c
) F

Display Switch Button

When display °C, degree stand for Celsius thermometer
When display °F, degree stand for Fahrenheit thermometer

14. Reverse Indicator

ITEM

SPECIFICATION

Operation

Feature

Take exterior forward / backward switch as determinant signal.

Forward/Reverse Mode

Press “Forward” button to switch to driving forward

Press “Reverse” button to switch to driving reverse

Flicker Frequency

1 sec.
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15:Buttons

ITEM

SPECIFICATION

Button

Left-Hand: MODE Button Right-Hand: SET Button

General
(TRIP)

Display Mode

Press for 3 seconds to reset TRIP at “00.0”.

Setting Mode

Press | MODE | and | SET | simultaneously for more than 2 seconds. to enter “Setting
Mode”, then [Hour: MIN] start flashing.

(1) When [Hour] flashing:

Press to increase of number, then press | MODE | to enter “Setting Mode” of

[MIN] .
(2) When [MIN] flashing:

Press to increase of number, then press | MODE | to enter “Setting Mode” of

Tkm/h & mph] .
(3)When [km/h] or [mph] flashing

Press to choose “km/h” or “mph” type, then press | MODE| to enter “Setting

Mode” of [°C/°F]
(4) When [°C] or [°F] flashing
Press to choose °C or °F .

Escape
Mode

from  Setting

Under setting mode, if below situations happened, will auto save the last setting value then
escape to general operation mode.

(1) No any operation of ADJ button for 20 sec.

(2) Press | MODE | and | SET | at same time for more than 2 sec.

Operation Status

(1) [Hour: Min] , Tkm/n] or [mphl , [°Cl or [°F] offer Cyclical Switch function.
(2) When adjusting [Hour: Min] , press to increase number, if press for

more than 2 seconds, the number will increase continuously until button released, setting
value with Cyclical Switch function (only 2 seconds from 0 to 9).

*If [Hour] less than 10, the denary “0” doesn’t display.,

Remarks

Button tones: one short “Bi” sound
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16. Backlit

LCD Backlit  |Press "MODE" key or "SET" button, the backlight will turn on.
(None-Light Mode) |Backlit will be turned off automatically if the button is not touched by users
for 5-second long

17.System device

Controller S-Drive, 120 Amp
Charger CTE 5A
Battery 50-Amp (Two Pieces of Batteries)
Wig Wag CTE NCW-K001
Bulb LED Lighting system
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CHARGING INTRUCTIONS

1. Appearance
L. LED INDICATOR (CHARGE)
2, LED INDICATOR (POWER)
3. POWER SOCKET

4. (HISV2ZIOVHINPUT VOLTAGE ADJUSTER
S, OUTPUT PLUGTO BATTERY

2. SPECIFICATION

Battery Charger Instruction

BATTERY CHARGER (SWITCHING MODE)

Item
Model 4C24050A
Output Current(DC) 5A
Charging Voltage(DC) 28.8V
Floating Voltage(DC) 27.6V
Input Current (AC) 412 A
Input Voltage(AC) 115 Vac Or 230 Vac 50/60 Hz (Manual Select)
Efficiency AC-DC 80% min
Operating Temperature 0°C ~40°C
Performance Switching Mode
Constant current two stage constant voltage

Charging Method

Battery Application

24V Lead Acid Rechargeable Battery (20Ahr ~ 60Ahr)

Output Detection

1. Short Circuit Protection
2. Output Voltage/ Current Limit
3. Reverse Power Protection
4. Overheat Detection

0~ 40 Degree (Celsius)

Operating Temperature

L 190mmxW 100mmxH 55mm

Measure
Weight 9659
Color Black
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3. OPERATING INSTRUCTION

(1)Make sure the battery charger output voltage is the same as the connecting battery.
(2)Plug in the power cord. LED indicates green flash when AC power on.
(3)Connect the battery charger to the battery.

(4)Start charging; please refer to 4. LED INDICATION

4. LED INDICATION

(1)Green Flash : Power on

(2)Orange : Charging

(3)Orange Flash : Pre charge

(4)Green & Orange Flash : Charged 80% -
(5)Green : Full charged(Floating charge) -
(6)Red: Error / Abnormal temperature

A\

Red indication keeps flashing: 1V< Battery voltage < 9V

Red indication keeps flashing X 2: a) Wrong connection b) Short circuit ¢) VBAT <16V

Red indication keeps flashing X 3: a) VBAT > 28.8V (can’t charge the battery) b) Battery and
Jimmy are defective

Red indication keeps flashing X4: a) Charging system defective b) Battery defective partially
Red indication keeps flashing X5: a) Charging hours exceeds 24 hours

Red indication keeps flashing X6: a) Battery voltage < 16V (12V Battery)

Red indication keeps flashing X7: a) Abnormal temperature occurs during battery charging

vV Vv

vV V V V

5. TROUBLE SHOOTING

(1) If green indicator is off :
.Check AC input. If it works functionally, the battery charger may be defective.

(2) If green indicator keeps flashing and cannot turn to charging indication :
.Check if the battery connector is connected successfully.
.Check if there is any short circuit on the output connection.
.The battery charger may be defective if the battery connection works functionally.

(3) If red indicator keeps flashing :
.Check if the battery connection is reversed.
.Check if there is any short circuit on the output connection.
.Check if the environment temperature is too low (0°C)
.The battery charger may be defective if the red indicator still keeps flashing.
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(4) Charging indicator (orange) cannot turn to green :
.The battery might be defective, please stop charging and have the battery be repaired.

(5) If the charging indicator (orange) turns to green (fully charged) immediately :
.The battery may be in well-charged condition.
.The battery may be defective if the battery is not fully charged.

6. CAUTION
(1) Before using the battery charger, read all instructions and cautionary markings.
(2) Use the battery charger in a well-ventilated area
(3) To avoid the risk of injury, charge only lead-acid or gel cell type rechargeable batteries.
(4) Please turn off the power before charging
(5) Plug the off-board charger power cord into the charger port during battery charging.

Off-Board Charger Port
The off-board charger port is mounted
on the tiller.

Note: Only use the battery charger which was provided by the scooter supplier. The use of any
different type of charger can be hazardous and need the approval of the manufacturer.

WARNING !

< Always charge your batteries in well ventilated areas.
The charger is intended for indoor use only. Please protect it from the moisture.

<>

< For maximum performance, it is recommended that you replace both batteries at the same time if
the batteries are weak.

< If the scooter will not be used for a long period of time, arrange to have the batteries recharge at
least once every month to avoid deterioration of the batteries.

<~ Can we use a different charger? Please understand that chargers are selected specifically for
particular applications and matched to the type and size of specific batteries. In order to charge
your scooters safely and efficiently, we recommend use of the charger supplied as original
equipment with your Heartway product only. Any charging method resulting in batteries being
charged individually is prohibited.
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BATTERY INSTRUCTION & MAINTENANCE

Read through the charger operating instruction before using it.

If you use your scooter every day, please charge its batteries as soon as you finish using it for the
day. Your scooter will be ready each morning.

Avoid deeply discharging your scooter’s batteries.

Charge the battery at least 24 hours a week if the power chair or scooter has not been used.

(This is to make sure that the electrolyte is always at the top level)

If the battery cannot be charged (Orange light cannot turn to Green) or if the Orange light turns to
Green immediately, please check it with the technicians. The battery may be defective.

The voltage difference between the two batteries on a power unit cannot be more than 0.5 V; the
battery case should be inspected for cleanliness and evidence of damage.

If the charger indicates red light, please kindly check if the charger is defected or if the cable
wiring connection is poor.

Please keep the battery ®and é@connectors clean otherwise the charging condition will be poor.

To Change the batteries in your scooters:

Remove the battery cover and captain seat.

Unfasten the battery tie-down strap.

Disconnect the battery harnesses properly.

Disconnect the battery by opening two gray main connectors and also three smaller connectors
(two white and one red).

Remove the old batteries from the battery wells.

Place a new battery in each battery well.

Reconnect the gray connectors.

Check the terminal boots for correct position..

Reconnect the battery tie-down strap.

Reinstall the battery cover and seat back to the scooter.

Removing the battery and seat from the scooter is allowed before transporting.
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WARNING!
Please remove connectors first before removing the battery.
If you hand is wet or sweaty, Do NOT replace the batteries.

Please always use two batteries of the same type at the same amp-hour capacity.

e o

Always replace both batteries at the same time. Please do not mix old and new batteries

together.
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SCOOTER MAINTENANCE & REPAIR

Your power scooter is designed for minimal maintenance. However, like any motorized vehicle it

requires routine maintenance. To keep your power scooters or power wheelchairs for years of

trouble-free operation, we recommend you follow the following maintenance checks as scheduled.

Maintenance Job Daily | Weekly | Monthly | Semi-Annual

Electrical System

<~ Battery meter — Inspect the battery meter to determine Y
if batteries are needed to be re-charged N

<~ Controller / Display panel — Make sure they are not Y
frayed or have any exposed wiring N

< Check all plug & wiring connections for firm y J
condition N

<~ Have the batteries been fully charged before the daily Y
operation

< Areall holder and screws firmly fixed and safe? Y

<~ Are all electric lighting system (if applicable) in Y
working order

Tyres & Wheels

<~ Have pneumatic tyres checked for necessary air Y ¥
pressure N

<~ Front & Rear wheels must be able to spin smoothly Y
without any interference N

< Rear & Front wheels must spin without wobbling . y

< Visually inspect the tire tread. If less than 1mm Y
(1/32”), please have your tires replaced by your local N
dealer.

Others

< Motor brushes. We recommend that your authorized . Y

dealer inspect the brushes every six-month if your
power scooter or power wheelchair is not operating
smoothly. If the inspection determines excessive
motor bushes worn out, they must be replaced
otherwise the motor damage will result.
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CARE AND MAINTENANCE

Scooters require a minimal amount of care and maintenance. The following areas require inspection
and/or care and maintenance.

TIRE PRESSURE

= If equipped with pneumatic tires, always maintain the air pressure in psi rating indicated on each
tire.

= Your power scooter comes with standard pneumatic tyres. If your power scooter comes with
optional air tires, make sure to maintain the pressure of the tires between 30-35 psi (2.0 — 2.4 bar).

= It is important that the air pressure in psi rating indicated on each tire be maintained in pneumatic
tires at all times. Do not overinflate your tires. Low pressure may result in loss of control, and
overinflated tires may burst. Failure to maintain the air pressure in psi rating indicated on the tires
at all times may result in tire and/or wheel failure. Regularly inspect your scooter’s tires for signs
of wear.

CLEANING AND DISINFECTION

= Use a damp cloth and mild, non-abrasive cleanser to clean the plastic and metal parts of your
scooter. Avoid using products that may scratch the surface of your scooter.

= If necessary, clean your product with an approved disinfectant. Make sure the disinfectant is safe
for use on your product before application.

= Follow all safety instructions for the proper use of the disinfectant and/or cleaning agent before
applying it to your product. Failure to comply may result in skin irritation or premature
deterioration of upholstery and/or scooter finishes.

BATTERY TERMINAL CONNECTIONS

= Make certain that the terminal connections remain tight and uncorroded.
= The batteries must sit flat in the battery wells.
= The battery terminals should face towards the inside of the scooter.

WIRING HARNESSES

= Regularly check all wiring connections.

= Regularly check all wiring insulation, including the charger power cord, for wear or damage.

= Have your authorized dealer repair or replace any damaged connector, connection, or insula-
tion that you find before using your scooter again.
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AXLE BEARINGS AND THE MOTOR/TRANSAXLE ASSEMBLY

These items are all prelubricated, sealed, and require no subsequent lubrication.

WHEEL REPLACEMENT

If your scooter is equipped with pneumatic tires and you have a flat tire, you can have the
tube replaced. If your scooter is equipped with a solid tire insert either the solid insert or the
entire wheel must be replaced depending on the model. Contact your authorized dealer
regarding replacement wheels for your scooters.

MOTOR BRUSHES
The motor brushes are housed inside of the motor transaxle/assembly. They should be inspected
periodically for wear by your authorized dealer.

CONSOLE, CHARGER, AND REAR ELECTRONICS

= Keep these areas free of moisture.

= Allow these areas to dry thoroughly if they have been exposed to moisture before operating
your scooter again.

STORING YOUR SCOOTER

If you plan on not using your scooter for an extended period of time, it is best to:

= Fully charge its batteries prior to storage.

Disconnect the batteries from the scooter.

Store your scooter in a warm, dry environment.

Avoid storing your scooter where it will be exposed to temperature extremes.

Operating conditions (-25 °C ~ +50 °C) and Storage conditions (-40. °C~+65°C)

Batteries that are regularly and deeply discharged, infrequently charged, stored in extreme temperatures, or

4 4 4 3

stored without a full charge may be permanently damaged, causing unreliable performance and limited
service life. It is recommended that you charge the scooter batteries periodically throughout periods of
prolonged storage to ensure proper performance.

DISPOSAL OF YOUR SCOOTER

Your scooter must be disposed of according to applicable local and national statutory regulations. Contact
your local waste disposal agency or authorized dealer for information on proper disposal of packaging,
metal frame components, plastic components, electronics, and batteries.
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WARRANTY DECLARATION

Quiality/ Warranty Declaration
Products are to be fit for purpose and of excellent quality and performance. For valid warranty claims
Heartway will, at their discretion, replace/ repair/ refund items mutually agreed to be defective.

Heartway’s Warranty as Following:

»  Frame: Two-year limited warranty

»  Controllers: One-and-a-half-year limited warranty

»  Electronic Components and Charger: One-year limited warranty

»  Warranty Exclusion. The following items are not covered by warranty.

<> Motor brushes < Wheel Tires < Arm Pads
< Seat Cushion < Fuses/ Bulbs < Tiller Cover
< Rear Shroud <> Front Shroud <~ Batteries and Consumable parts

Any damage or defect of any nature occurring from the misuse, abuse of the product, improper
operation or improper storage is not to be covered.

L

HEARTWAY

HEARTWAY MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

NO. 6, ROAD 25, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK,
TAICHUNG. TAIWAN R.0.C.408
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INFORMATION-TROUBLESHOOTING &
FAULT REPAIR

Trouble Shooting - & *Drive

1 Bar The battery needs charging of there is a bod connection o the battery. Check the
M connections 1o the batlery. If the connections are good, Iry charging the batlery.
2 Bar There is a bad connection 1o the motor, Check all connections between the motor and
" the conirolier,
3 Bar The motor has a short circuit 1o a battery connection. Contact your service agent.
L
4 Bar The freewheel swiich is oclivated or The manual broke disengagement mechanism is
T operated. Check the posifion of the swilch or lever
5 Bar Not used
"
6 Bar The S-crive Is being inhibiled from driving. Inhibi 2 is aclive’. This may be because the
T baftery charger is connected or the seat is not in the driving position.
7 Bar A throftie fault is indicated, Make sure that he throftle is in the rest posifion before
T swiiching on the scooter
8 Bar A confrolier fault s indicated. Make sure that all connections are secure.
" '
9 Bar The parking brakes have a bad conneclion. Check the parking broke and motor
T a3 | connections. Make sure the conirolier conneciions are secure
10 Bar An excessive vollage has been appled fo the controller. This is usually caused by a poor
T 111 | boftery connection, Check the battery connections

PG DRIVES TECHNOLOGY

Note:
If you experience any technical problems, it is recommended that you check with your local dealer before
attempting to troubleshoot on your own.

The following symptoms could indicate a serious problem with your power scooter. Contact your local dealer if
any of the following arises:
1.Motor noise
2.Frayed harnesses
3.Cracked or broken connectors
4.Uneven wear on any of tires
5.Jerky motion
6.Pulling to one side
7.Bent or broken wheel assemblies
8.Does not power up
9.Powers up, but does not move
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Product Label to indicate the Serial Number
Serial Number can be found on the label, which is placed on the scooter’s frame

S17
SIN: S17TMW1180001

Year of Production: 2011

Manufacture Address:

HEARTWAY - TAIWAN Heartway

Medical Products Co., Ltd.

Headquarter: NO.6 , ROAD 25, TAICHUNG
INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN R.O.C.
Maximum User Weight 135 Kgs

&WARNING! Failure to maintain the brushes could void the power scooter warranty.
To inspect or replace the motor brushes:

1. Unscrew the motor brush caps.
2. Remove the brushes.

3. Inspect the brushes for wear.

4. Replace the brushes if necessary.

Less than 9 mm

INew Motor Brush |  |Worn Motor Brush | [Motor Brush caps|

Inspect the state of the battery terminals every six months. Make sure that they are not corroded and
the connections are tight. Periodically apply a thin film of petroleum jelly on the surface of terminals
to guard against corrosion.
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CHECKS & REMINDER:
® Make sure to keep the controller clean while protecting it from rain or water. Never hose off your
power scooter or place it in direct contact with water.

® Keep wheels free from lint, hair, sand and carpet fibers.

® All upholstery can be washed with warm water and mild soap. Occasionally check the seat and
back for sagging, cuts and tears. Replace if necessary. Do not store your scooter in damp or
humid conditions as this will lead to mildew and rapid deterioration of the upholstery parts.

® All moving mechanism will benefit from simple lubrication and inspection. Lubricate using
petroleum jelly or light oil. Do not use too much oil, otherwise small drips could stain and

damage carpets and furnishings etc. Always perform a general inspection of the tightness of all
nuts and bolts.

MANUEL D’UTILISATION
CUTIE S17
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Destiné a étre utilisé par un adulte a mobilité réduite.

Capacité de poids maximale : 135 kg; Classe C (EN12184)

Ce produit n’est pas congu pour les malvoyants.

L'utilisateur doit avoir des états physique et mental convenables pour conduire le quadriporteur.

Les enfants agés de moins de 12 ans ne peuvent utiliser le quadriporteur. Le quadriporteur ne doit pas étre
utilisé comme siége dans un autre véhicule motorisé.

Veuillez visiter notre site Web officiel pour plus d’information sur nos produits : www.heartway.com.tw

*
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INSTRUCTIONS DE SECURITE

Consignes générales
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http://www.heartway.com.tw/

Ceinture de
Securite

I = 1L

Portez toujours une ceinture de sécurité et gardez vos
pieds sur le véhicule en tout temps.

N’utilisez pas le véhicule lorsque vos facultés sont

affaiblies par I’alcool.

N’utilisez jamais les émetteurs-récepteurs portatifs ou
les téléphones cellulaires sans avoir d’abord éteint le

véhicule.

Assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacle derrieére vous

lorsque vous faites marche arriere.

N’effectuez pas de virage brusque ou d’arrét soudain.

N’utilisez pas votre quadriporteur dans la circulation

routiere.
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Ne franchissez jamais une bordure dont la hauteur
excede les limites indiquées dans les instructions
techniques.

Gardez toujours vos mains et vos pieds sur le
quadriporteur lorsque celui-ci est en marche.

Afin d’éviter les accidents, n’utilisez pas votre
quadriporteur dans la neige ou sur les chaussées
glissantes.

Ne permettez pas aux jeunes enfants de jouer sans
supervision prés du quadriporteur lorsque les batteries
de celui-ci sont en chargement.

€ Avertissement — Assurez-vous d’avoir bien

d’utiliser votre quadriporteur.

22.

lu et compris ce guide d’utilisation avant

N’utilisez pas le quadriporteur sur les voies publiques. Il est a noter que les automobilistes risquent

d’avoir de la difficulté a vous voir lorsque vous étes assis sur votre quadriporteur. Respectez les régles de

circulation piétonne. Attendez que la voie se libére avant de vous engager et avancez avec extréme

précaution.
23.

d’y monter ou d’y descendre.
24.

Afin de prévenir les blessures a soi et a autrui, assurez-vous de toujours bien éteindre le véhicule avant

Assurez-vous toujours que les roues motrices sont bien embrayées avant le départ. N’éteignez pas le

vehicule lorsqu’il est encore en mouvement. Cela entrainerait un arrét trés brusque.

25.

N’utilisez pas ce produit ou tout équipement optionnel disponible si vous n’avez pas Iu et compris les

instructions dans ce guide. Si vous ne comprenez pas les avertissements ou les instructions, contactez un

professionnel de la santé, un détaillant ou un assistant technique avant d’utiliser le produit. Autrement, des

blessures ou des dommages peuvent survenir.
26.

Certains utilisateurs, tels que ceux atteints d’une condition médicale particuliere, doivent s’entrainer a

utiliser le quadriporteur en présence d’un préposé officiel. Un préposé officiel est une personne, membre

de la famille ou professionnel de la santé, ayant recu une formation pour assister un utilisateur de

quadriporteur dans ses activités quotidiennes. Consultez votre médecin si vous prenez des médicaments

qui risquent d’affaiblir votre capacité d’utiliser votre quadriporteur de fagon sécuritaire.

27.

Evitez de soulever ou de déplacer le véhicule en vous agrippant aux piéces amovibles, telles que les

accoudoirs, les sieges et les enveloppes. Des dommages corporels et matériels pourraient survenir.

28.
29.
30.
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Ne dépassez jamais les limites d’utilisation définies dans ce guide.
Ne vous assoyez pas sur le quadriporteur lorsqu’on le transporte dans un véhicule.

Gardez vos mains éloignées des roues lorsque le quadriporteur est en marche. Faites attention, car les




vétements vagues peuvent se faire prendre dans les roues.

31. Consultez votre médecin si vous prenez des médicaments d’ordonnance ou si vous souffrez de limitations
physiques. Certains médicaments ou limitations peuvent affaiblir votre capacité d’utiliser le quadriporteur
de facon sécuritaire.

32. Sachez lorsque le mécanisme d’entrainement (Drive) est verrouillé et déverrouillé.

33. Sile quadriporteur est équipé d’une roue anti-bascule, vous ne devez pas 1’enlever.

34. Le contact entre le quadriporteur et certains outils peut entrainer une décharge électrique. 1l ne faut pas
brancher un fil de rallonge au convertisseur AC/DC ou au chargeur de batterie.

35. Evitez de soulever ou de déplacer le véhicule en vous agrippant aux piéces amovibles, telles que les
accoudoirs, les siéges et les enveloppes.

36. Lorsque vous montez une pente, suivez toujours la ligne d’inclinaison. Ne traversez jamais une pente.
Autrement, le quadriporteur peut basculer ou vous pouvez tomber.

37. Avant de monter une pente, assurez-vous que 1’angle d’inclinaison n’excéde pas les limites du
quadriporteur.

38. Ne faites pas marche arriere sur une marche, une bordure ou tout autre obstacle. Votre quadriporteur
pourrait basculer ou tomber.

39. Réduisez toujours votre vitesse lors d’un virage serré. N’effectuez pas de virages brusques lorsque le
quadriporteur roule a grande vitesse.

40. La pluie, la neige, le sel, la brume et les chaussées glacées ou glissantes peuvent endommager les
installations électriques du quadriporteur.

41. Ne vous assoyez pas sur le quadriporteur lorsqu’il se fait manipuler par un soulévateur ou par tout autre
type d’engin élévateur. Votre quadriporteur n’est pas congu pour une telle utilisation. Heartway se dégage
de toute responsabilité en cas de dommage ou de blessures résultant d’une telle utilisation.

42. Ne touchez jamais le moteur apres avoir utilisé votre quadriporteur. Ce dernier est trés chaud.

€ Modifications

Heartway Medical Product a congu et fabriqué les quadriporteurs afin d’optimiser leur utilité. Il est a noter
gue vous ne devez jamais modifier, ajouter, enlever ou désactiver une piéce ou une fonction de votre
quadriporteur. Des dommages corporels ou des dommages au quadriporteur pourraient survenir.
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Ne modifiez pas le quadriporteur d’une maniere qui n'est pas approuvée par Heartway. N’utilisez pas un
accessoire qui n’a pas été testé ou qui n’est pas approuvé pour les produits Heartway. Pour votre securité,
seul un technicien autorisé devrait modifier les paramétres du contréleur.

Familiarisez-vous avec les capacités de votre quadriporteur. Heartway recommande d’effectuer un contréle

de sécurité avant chaque utilisation afin d’assurer le bon fonctionnement du quadriporteur.

Les controles a effectuer avant ’utilisation :

Si votre quadriporteur est équipé de roues pneumatiques, veérifiez la pression de gonflage.
Vérifiez que les connexions électriques ne sont pas desserrées ou corrodees.

Vérifier les connexions de faisceaux.

Vérifier I’état des freins.

La capacité de poids :

Consultez le tableau de spécifications pour connaitre la capacité de poids. Le quadriporteur posséde une
capacité nominale de poids.

Il faut respecter la capacité de poids de votre quadriporteur. Autrement, la garantie est annulée. Heartway se
dégage de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages matériaux survenant suite au
non-respect des limites établies pour la capacité de poids.

Le transport de passagers sur le quadriporteur est interdit puisque le centre de gravité du quadriporteur

risque d’étre modifié et le quadriporteur pourrait basculer ou tomber.

La pression de gonflage des pneus :

Si votre quadriporteur est équipé de roues pneumatiques, Vvérifiez la pression des pneus au moins une fois
par semaine.

Maintenir une pression de gonflage normale prolonge la vie de vos pneus et assure une conduite fluide.

Un pneu ne doit jamais étre surgonflé ou insuffisamment gonflé. Une pression de gonflage de 30-25 psi
(2-2.4 bar) doit étre maintenue en tout temps.

Si vous gonflez vos pneus a 1’aide d’une source air non régulée, vous risquez un surgonflement et un

éclatement des pneus.

La température atmosphérique :

Certaines piéces du quadriporteur sont sensibles aux changements de température. Le systéme de controle
fonctionne uniquement lorsque la température se situe entre -25 et 50 degrés Celsius.

Il se peut qu’a des températures extrémement basses les batteries gelent. Dans une telle situation, il se
peut que le quadriporteur ne soit plus fonctionnel. Lorsque les températures sont extrémement élevées, il
se peut que la vitesse de fonctionnement du quadriporteur soit inférieure a la normale. Cette diminution de
la vitesse est causée par une caractéristique de sécurité propre au systeme de contrble qui sert a éviter les
dommages au moteur et aux autres composantes électriques.
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PERTURBATION ELECTROMAGNETIQUE
(EMI)

Le développement rapide de [1’électronique, surtout dans le domaine des communications, sature
I’environnement d’ondes radio électromagnétiques (EM) émises par les télévisions, les radios et les appareils
de communications. Ces ondes EM sont invisibles et leur intensité augmente a mesure que I’on s’approche de
la source. Tous les conducteurs €lectriques servent d’antennes aux signaux EM et tous les tri-quadriporteurs
sont sensibles & la perturbation électromagnétique (EMI). La perturbation pourrait provoquer des mouvements
anormaux et involontaires, ou un contréle irrégulier du véhicule. Aux Etats-Unis, la FDA (la Food and Drug
Administration) recommande que 1’énoncé suivant soit intégré aux guides d’utilisation des véhicules tels que le
S17. Les tri-quadriporteurs peuvent étre susceptibles a la perturbation électromagnétique (EMI) causée par
I’énergie €lectromagnétique émise par des sources telles que les stations de radiocommunications, les stations
de télédiffusion, les radioamateurs, les appareils radios émetteurs-récepteurs et les téléphones cellulaires. La
perturbation (provenant d’ondes radio) peut causer un relachement des freins ou un mouvement non désiré. Elle
peut aussi causer des dommages irréparables au systéme de commande du véhicule. L’intensité de 1’énergie
électromagnétique est mesurée en volts par métre (\V/m). Chaque véhicule peut résister a une certaine intensité
d’EMI. Cette capacité de résistance se nomme le “ niveau d’immunité ”. Plus le niveau d’immunité est éleve,
plus le véhicule est protégé. En ce moment, la technologie permet aux véhicules de résister a un minimum de

20 V/m, ce qui assure une protection contre les sources communes d’émission.

Le respect des consignes de sécurité suivantes devrait réduire les risques de freinage ou de mouvements
involontaires qui pourraient causer des blessures graves :

1. N’allumez pas les appareils de communication personnelle portatifs tels que les B.P. et les téléphones
cellulaires lorsque le véhicule est en marche.

2. Repérez les sources d’émission a proximité, telles que les stations de radiodiffusion ou de télévision, et
évitez de vous en approcher.

3. S’il se produit un mouvement ou un relaichement des freins involontaire, éteignez le véhicule dans les plus
brefs délais.

4. Sachez que la modification du véhicule par 1’ajout d’accessoires ou de composantes peut diminuer le niveau
d’immunité du véhicule a ’EMI. (Note : Il est difficile d’évaluer I’'impact sur le niveau d’immunité de
I’ensemble du véhicule.)

5. Signalez tout mouvement ou relachement des freins involontaire au fabricant du véhicule et notez s’il y a une

source d’émission d’ondes radio a proximité.
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VEUILLEZ ETEINDRE LE VEHICULE AUSSITOT QUE POSSIBLE DANS LES SITUATIONS
SUIVANTES :

» Le véhicule fait des mouvements involontaires.

» Le véhicule prend une direction non désirée ou incontrélable.

» |l se produit un relachement des freins involontaire.

La FDA a envoyé une demande écrite aux fabricants de tri-quadriporteurs leur demandant de Vérifier les
nouveaux produits afin d’assurer leur niveau d’immunité a I’EMI. La FDA impose un niveau d’immunité d’au
moins 20 V/m aux véhicules. Celui-ci assure une protection raisonnable contre les sources communes d’EMI.
Plus le niveau d’immunité est élevé, meilleure est la protection. Le niveau d’immunité de votre

tri-quadriporteur est de 20 V/m, ce qui devrait le protéger contre les sources communes d’EMI.

S17 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE

S17

CAPACITE DE POIDS

135 kg (300 Ibs)

SIEGE : TYPE/GRANDEUR

18" A2

ROUE MOTRICE ARRIERE

280 mm x 100 mm (11"x4")

ROUE AVANT

280 mm x 90 mm (11"x3.5")

ROUE ANTIBASCULE

VITESSE MAXIMALE

12KM/H (7.5 M/H)

BATTERIE

12V 50Ah x 2pcs

CAPACITE DE LA BATTERIE

35km (22 Milles)

TYPE DE CHARGEUR

5A, Indépendant, Tension: 120 ou 240 (50/60Hz)

TYPE DE CONTROLEUR

Dynamique Rhino2 120A

TYPE DE MOTEUR

5100rpm,700W
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POIDS AVEC BATTERIE 110 kg (240 Ib)
POIDS SANS BATTERIE 85kg (190 Ib)
RAYON DE BRAQUAGE 1200 mm
SUSPENSION COMPLETE
LONGUEUR 1320 mm
LARGEUR 670 mm
HAUTEUR 1160 mm
SIEGE : LARGEUR 460 mm
SIEGE : HAUTEUR 460 mm
SIEGE : PROFONDEUR 460 mm
DOSSIER : HAUTEUR 560 mm
EMPATTEMENT 935 mm
GARDE AU SOL 100 mm
REPOSE-PIEDS 320 mm
Hauteur de la courbe a la descente |100 mm
Force maximale pour le controleur |Levier d’embrayage: 30 N
Levier de débrayage: 35N
Accélérateur: 3N
Boutons: 1.5 N
Angle maximal d’ascension 12 degrés
Inclinaison maximale 10 degrés
Renseignements
min. max. min. max.
Longueur avec 1400 m s
gueur mm Angle du siege 2° °
repose-pieds m
Largeur mm 700 mm Profondeur du siége 480 mm | 480 mm
- 1400 m s
Longueur plié mm m Largeur du siege 510 mm| 510 mm
., Hauteur du siége a
Hauteur plié mm 127 mm , 9 mm mm
I'avant
masse kg 138 kg Angle du dossier 0° 12 °
Masse des
s 22.0 kg .
pieces les plus kg sidge Hauteur du dossier 750 mm mm
lourdes 9
Stabilité
statique en Distance du siége au
d 15.1° . g 460 mm | 460 mm
pente repose-pied
descendante
Stabilité
statique en . .
15.1° |° Angle jambes-siege - -
pente gie ] 9
ascendante
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Stabilité o lo Distance
statique de coté 15.3 accoudoir-siege 230 mm | 230 mm
C,:onso,rr.]matlon km 40 km Position de I'accoudoir - -
énergétique
Stabilité
dynamique en o o Diamétre du cercle de
10 mm mm
pente manosuvre
ascendante
, Position horizontale
Franchissement o - 150 m
, mm |[100 mm de I'essieu - 150 mm
d’obstacle | m
Vitesse 61 km/ Rayon de braquage
maximale en km/h ' h minimal 2015 mm
marche avant
Distance de
freinage .
minimale de la 09 m Largeur de demi-tour 2500 mm

vitesse
maximale

minimale

Le siege de votre quadriporteur a été soumis a un test EN1021 relié a la résistance a 1’inflammation.

Toutefois, votre quadriporteur doit étre tenu €éloigné de flammes et 1’utilisateur doit s’abstenir de

fumer lorsqu’il est assis sur le quadriporteur.

Le systéme électrique de votre quadriporteur respecte la norme I1SO 7176-14:2008

Conduite et freinage

FONCTIONNEMENT

Utilisez la manette de contréle pour avancer ou reculer avec votre quadriporteur. SVP. Référez vous au

instructions suivantes pour avancer et reculer.

»  Pour avancer, tirer la manette de droite vers vous et pour reculer, tirer la manette de gauche vers vous.

»  Pour freiner; relacher la manette et le quadriporteur s’arrétera par lui-méme.
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® Veuillez relacher la manette de poussée et attendre que le quadriporteur s’arréte.

® [ e frein automatique s’active lorsque la vitesse de transfert est plus de 30 % de la vitesse
maximale lorsque le quadriporteur est en pente descendante, en mode roue libre.

AVERTISSEMENT !

A | Embrayé

&

0 Désembrayé
(Roue libre)

Ajustement de la barre

<~ Veuillez noter que lorsque le moteur est débrayé, le
quadriporteur est en mode roue libre.

< Embrayez et verrouillez le levier pour utiliser le frein
de secours.

< Le systeme de freinage est désengagé lorsque le
quadriporteur est en mode roue libre.

< Utilisez le mode roue libre uniquement en présence
d’un assistant.

<~ L’assistant peut se servir du levier d’embrayage pour
appliquer le frein de secours.

> Appuyez sur le levier et ajustez la barre & la position désirée.

» N’ajustez jamais la barre lorsque le quadriporteur est en mouvement.
» Labarre doit étre bien verrouillée dans la position désirée.
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ATTENTION:
La température de la surface de votre quadriporteur peut augmenter lorsque votre
quadriporteur est exposé a une source de chaleur externe (comme les rayons de soleil).

Faites attention de ne pas coincer vos doigts lorsque vous ajustez la barre ou le siege.

Comment enlever le siege

Suivez les étapes suivantes :.

5) Appuyez sur le levier.

6) Faites pivoter le siege.

7) Tirez le siége vers le haut. (Deux personnes sont nécessaires pour bouger le siege.)
8) Enlevez la batterie et le siege de votre quadriporteur pour le transport.

U

PANNEAU DE CONTROLE

Ecran ACL (affichage a cristaux liquides ) Panneau de contrdle,
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Modele ACL (affichage & cristaux liquides)

Réglage de la vitesse

The Rabbit: Réglage de I’Augmentation de la vitesse de 1 a 5

The turtle : Réglage de la Diminution de la vitesse de 1 a5

Fonction 17. Indicateur d’alimentation: Indicateur de charge et de recharge (6 barres + icone de

batterie)

18. Horloge: Affichage et réglage Heure / Minute / Seconde

19. Capteur de vitesse: Affichage 7 segments (2,5 chiffres +1 décimal) + symboles « km/h
/ mph »

20. Vitesses : « H » (grande) et « L » (faible)

21. Odométre: ODO (99999 km max), TRIP(99.9 max)

22. Phare avant: Mode « économie énergétique », DEL vert

23. Feu de marche arriere: Mode « Freinage/Marche arriére », DEL orange

24. Marche avant: Le voyant est toujours allumé.

25.  Marche arriére: Le voyant clignote.

26. Clignotant de droite: Mode clignotant, DEL vert

27. Clignotant de gauche: Mode clignotant, DEL vert

28. Feu de stationnement: Inclue le mode « marche arriére », les clignotants de droite et de
gauche clignotent simultanément, DEL rouge

29. Message de défaillance: Affichage de 7 segments (1 chiffre) + symbole d’avertissement
+ DEL rouge

30. Balayage d’alimentation: Allumage de tous les DEL .Les phares arriére clignotent
pendant 5 secondes. Les boutons s’allument.

31. Thermométre: Modes °C et °F
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Boutons

@ Marche avant E Marche arriére

‘Q" Clignotant de gauche Clignotant de droite

Vitesse . Feu de stationnement

@ : Klaxon
'hareavant .MODE .REGLAGE .eu de marche

arriere

Indicateur DEL

Clignotants de droite et de gauche (Vert) , Feu de stationnement (Rouge), Feu d’avertissement

(Rouge), Feu de marche arriére (Jaune), Phare avant (Bleu)

Feu arriere DEL

DEL (Blanc)

Connecteur

20PIN AMP

Conditions d’utilisation

2. Tension et température

d’utilisation

POINTS CARACTERISTIQUES
Tension DC24V

Tension & DC 16 ~32V
’utilisation

Température -40°C ~ 65°C
d’entreposage

Température -25°C ~50°C

Angle
revétement
poignée

au | Elévation de 30° durant ’assemblage
de | (ACL orientée a six heures)

2. Essai de fonctionnement général (20 + 5)

2.1, Circuit:
POINTS CARACTERISTIQUES RESULTAT
Tension & I’utilisation la 16 V max
plus basse
Courant consommé Dynamique: 1 A max
(Ve =24,0V) Statique: 3 mA max (clé a OFF)
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Instructions d’utilisation |

1. Le capteur et I’afficheur de vitesse

POINTS CARACTERISTIQUES
Fonctionnement Détection de la vitesse par le capteur qui convertit les tr/min en km/h (1821 tr/min =
60 km/h).
Tolérance 5~15% (+2%)
Portée numérique 0~199 km/0~124 milles
Changement d’affichage Réglage par défaut en km/h. Changer pour mi/h a I’aide des boutons | MODE | et | SET |

2.Vitesse

POINTS CARACTERISTIQUES

Fonctionnement ) ] ) .
(1) Appuyez sur le bouton de vitesse pour passer d’une grande vitesse a une faible vitesse.

Ensuite, réglez le nombre de barres (1 a 5). Un délai de 5 secondes s’écoule entre chaque

réglage.
(2) Le voyant « L » clignote lors d’un virage.

3) Le voyant de vitesse clignote lorsque la vitesse est stable.

Symboles ACL Le « H » symbolise « grande vitesse »
H speed /

Le « L » symbolise « faible vitesse »

Lo |

Le « L » clignotant symbolise « vitesse de virage »

L |

Fréquence de 1 sec

clignotement
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3. Indicateur d’alimentation

POINTS CARACTERISTIQUES
Capacité restante (%) |Tension (V) Indicateur
F I
100 T
> 25.42 Ei—
(6) |
|EI-
Fl
85 | —
<2542 =l —
(®) 1 —
E | -
Fl
70 E
<2512 (=]
- (4) | —
Capacité restante de |E [
la batterie Fl
55 =
=24.78 ] p—
® .
Fl
40
=24.42 =
)
E | -
|F
%0 = 23.88 Q
) - |E
Le symbole = clignote
20 Avertissement  de @
faible énergie Clignotement du DEL
Fréquence de
. a 2 sec.
clignotement
(3) L’indicateur ne fait qu’indiquer les diminutions.
Autres (4) Lorsque la capacité restante de la batterie est moins de 30 %, lorsque la clé est en position
“OFF” ou lorsque le véhicule est en veille, un signal d’avertissement se fait entendre toutes
caractéristiques les 5 secondes.
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POINTS CARACTERISTIQUES
Capacité restante . .
(%) Tension (V) |Indicateur
F ‘F
40 < 25.44 = =
[ —
(2) ‘E ‘E
(R —
‘FI] ‘FI] ’FI]
] ] ]
: ] [— —
3 ‘EI] ‘EI] ’EI]
’—> _— e m— |
‘FI] ‘Fﬂ ’Fﬂ ’FI]
i 70 H H H H—
Indicateur de > 26.18 @H =y (= — Ejﬁ_
chargement (4) ‘E ‘E ’E ’EI]_
[— |
FI FU ’FI] ’FI] ’FI]
80 g g 1 0 —
>~ 26.92 EH =ly E — | E—| = i—
(5) ‘E ‘E E D) E [N ’E
— |
R = —
9° . b T —
(6) ’E ’E |E |E E E
— |
F:—
10 [_j—
) | 1 —
Fréquence 0.5 sec.
(1) L’indicateur ne fait qu’indiquer les diminutions.
Caractéristigues (2) Utilise le PIN3(CH3) du chargeur comme signal déterminant. Le chargeur entre en mode
q “chargement” lorsque le CH3 est mis a terre, et ne dépend pas uniquement de la clé qui est
soit a « OFF » ou a « ON ».
Observations Les indicateurs ci-dessus ne servent que de référence. Veuillez vous fier a I’indicateur du
chargeur.

4. Horloge
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POINTS CARACTERISTIQUES

Tolérance (par jour) + 2 sec.
Réglage par défaut FHour : Miny; mode : TAM 12:00 4
F Heure : Min 4 Portée : AM12:00 ~ PM11:59

(sjsét?élliiehoraire sur 12 AM ' '-‘ 1 ..‘ .:‘
PM L L) L

heures)
9. Odométre
POINTS CARACTERISTIQUES
Fonctionnement L’odométre transforme 1’information du photocoupleur en distance.
[km/h] : affichage en kilométres a I’heure.
Affichage

[mph] : affichage en milles a I’heure.

(2) Portée:00000~99999

Affichage multiple [ODO] E B 8 B Emile
km

(2) Une fois rendu & 99999 km ou 62149 milles, I’odométre reprendra & zéro.

(1) Portée: 00.0~99.9

3Bg"

(2) Le compte s’arrétera a 99,9 km sans reprendre & zéro.

(1) Au départ, I’odométre est en mode ODO. 11 change en mode trajet (TRIP) aprés 5
Fonctionnalités secondes.
(2) TRIP peut étre remis a 00,0.

56



6. Phare avant

POINTS

CARACTERISTIQUES

Fonctionnement

Utilise le bouton extérieur de phare avant comme signal déterminant.

(1) Allumez et éteignez le phare a I’aide du boutono . Le DEL répondra en

méme temps.
(2)Le phare arriére ACL s’allumera et s’éteindra selon le phare avant.

Economie énergétique

Lorsque le moteur est arrété, il y a une diminution de 70 %. Lorsque le moteur est en
marche, il fonctionne a pleine puissance.

Conditions d’utilisation

Toutes les fonctions sont fermées lorsque a) la clé est a “OFF”, b) le moteur est en mode
“économie énergétique” ou ¢) en veille.

Conditions
déterminantes

(1)22V>WIP>28V (100 % pleine puissance)
(2)22V<WIP>28V (100 % pleine puissance)

(3) Mode économie énergétique/ pleine puissance : aucun délai.
Pleine puissance/ mode économie énergétique : délai de 5 secondes.

Observations

(1) Boucle: 24V/50W max
(2) Protection contre les courts-circuits et les surcharges

7. Feu de marche arriére

POINTS

CARACTERISTIQUES

Fonctionnement

Utilise le bouton extérieur de feu de marche arriere comme signal déterminant.

(1) Allumez et éteignez le feu a 1’aide du bouton @ . Le DEL répondra en

méme temps.
(2) Le phare arriére ACL fonctionne simultanément avec le phare avant.

(Contréles)

Feu de freinage
Feu de marche arriére

Quand le véhicule est en marche avant et s’immobilise, le feu de marche arriére
commence a clignoter lorsque le véhicule est en mode “marche arriére”

Le feu de marche arriére clignotera tant et aussi longtemps que le véhicule est en
marche arriere.
Le panneau de contréle permet d’activer ou de désactiver le signal sonore
d’avertissement.

Conditions d’utilisation

Toutes les fonctions sont fermées lorsque a) la clé est a “OFF”, b) le moteur est en
mode “économie énergétique” ou c) en veille.

* Le feu de freinage et le feu de marche arriere fonctionnent méme lorsque le phare
arriere est éteint.

Frequence
clignotement

de

1 sec.
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POINTS

CARACTERISTIQUES

Conditions déterminantes

(1) 2.2V >WIP>2.8V (50% demie puissance)

(2) 22V <WIP>2.8V (100% pleine puissance)

(3) Bouton pleine/demie puissance.

(4) L’entrée en mode “marche arriére” dépend de la direction du moteur et du réglage
du panneau de contrdle.

Observations

(1) Boucle : 24V/50W max
(2) Protection contre les courts-circuits et les surcharges

8.9.10 Les clignotants et le feu de stationnement

POINTS

CARACTERISTIQUES

Fonctionnement

Utilisez les boutons pour les clignotants de droite et de gauche et le feu de stationnement
comme signaux déterminants.

Controles
(clignotant de gauche)

(clignotant de droite)

(feu de stationnement)

|
N s’allumeront et le signal sonore d’avertissement s’activera. Appuyez de nouveau

Appuyez une fois sur le bouton . Le clignotant de gauche et son indicateur

rf-._\-\-

sur le bouton afin d’éteindre le clignotant de gauche.

(> =
Appuyez une fois sur le bouton . Le clignotant de droite et son indicateur X
s’allumeront et le signal sonore d’avertissement s’activera. Appuyez de nouveau sur le

bouton e afin d’éteindre le clignotant de droite.

KA 0y
Appuyez sur le bouton . L’indicateurl\u*‘ , les clignotants de gauche et de droite
ainsi que le signal sonore d’avertissement s’activeront. Appuyez de nouveau

sur. pour éteindre le feu de stationnement.

Conditions d’utilisation

Toutes les fonctions sont fermées lorsque a) la clé est a “OFF”, b) la batterie recharge ou
c) le moteur est en veille.

Fréquence de clignotement

1 sec.

Fréquence du signal sonore
d’avertissement

Un court “Bip” par seconde.

Observations

(2) Circuit de charge (clignotant de gauche) : 24V/0.8W max
(2)Circuit de charge (clignotant de droite) : 24V/0.8W max
(3) Protection contre les courts-circuits et les surcharges
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11. Messages de défaillance

POINTS CARACTERISTIQUES

Fonctionnement Utilise la clé comme signal déterminant et le convertit en code numérique.

Lorsque le contréleur envoie un message de défaillance, le DEL rouge clignote et le code
“Error message” apparait a I’écran ACL.

Conditions d’utilisation !

—d
LA
b

ERROA

Fréquence de

. 1 sec.
clignotement

Message
(clignotant)

symbole (clignotant)

1 -- -- La batterie doit &tre chargée bient6t.

» » Allumé !3asse,3 t_ension, la batterie doit étre chargée
immédiatement

3 3 Allumé Surtension

4 4 Allumé Clignotementa |Surintensité

5 5 Allumé cbté du message |Frein de stationnement brisé ou défectueux

6 6 Allumé Accélérateur désaligné

7 7 Allumé Accélérateur brisé ou défectueux.

8 8 Allumé Moteur brisé ou défectueux.

9 9 Allumé Autres
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12. L’autotest d’alimentation

POINT CARACTERISTIQUES

Lorsque le véhicule se met en marche, le panneau de contrble procéde a un autotest
Situation initiale d’alimentation : le phare arriére et tous les segments ACL s’allument pendant 3 secondes.
Ensuite, le véhicule revient en mode de fonctionnement normal (ODO).

13. Thermometre (TEMP)

POINTS CARACTERISTIQUES

Fonctionnement L

a température est détectée par un capteur NTC.

Tolérance +2°C
-20°C ~50°C TEMP
Portée -4°F ~122°F l o c
) E E“F
Affichage °C = degré Celcius °F = degré Fahrenheit

14. Indicateur de marche arri

ere

POINTS CARACTERISTIQUES

Fonctionneme

nt

Utilisez le bouton “marche avant/marche arriére” comme signal déterminant

Mode marche
avant/marche arriére

Appuyez sur « Forward » pour faire marche avant

Appuyez sur « Reverse » pour faire marche arriere

Fréquence de
clignotement

2  Sec.
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15.Réglage des boutons

POINTS

CARACTERISTIQUES

Boutons

Gauche: MODE Droite: SET (Réglage)

Affichage de trajet (TRIP)

Appuyez sur pendant 3 secondes pour ramener TRIPa “00,0”.

Réglage

Appuyez sur | MODE | et [ SET | en méme temps pour au moins 2 secondes pour régler
I’heure. Les heures et les minutes commenceront a clignoter.

(1) Lorsque [Hour] (heure) clignote :

Appuyez sur pour faire avancer les heures. Appuyez ensuite sur | MODE

pour régler les minutes ( TMIN] ).
(2) Lorsque [MIN] clignote :

Appuyez sur pour faire avancer les minutes. Appuyez ensuite sur | MODE
pour sélectionner les unités de kilométrage ( [km/h & mph] ).

(3) Lorsque [km/n] ou [mph] clignote, appuyez sur | SET | pour choisir “km/h” ou
“mph”. Appuyez ensuite sur | MODE]| pour régler le thermométre ( [°C/°F] )

(4) Lorsque [°CJou [°F] clignote, appuyez sur pour faire votre choix (°C ou
°F).

Pour sortir du
réglage

mode

Si vous étes dans le mode réglage et que a) vous n’appuyez sur aucun bouton pendant plus
de 20 secondes ou b) vous appuyez sur | MODE | et | SET | simultanément pour plus de
2 secondes, les derniers changements seront enregistrés et vous retournerez en mode normal.

Fonctionnement

(1) [Hour. MinJ, km/hJoulmphJ,T°CJou[°F]offrent des fonctions de réglages cycliques.

(2) Lors du réglage de I’heure, appuyez sur pour faire avancer les heures et les
minutes. Si vous appuyez sur pendant plus de 2 secondes, ’heure ou la minute
avancera rapidement jusqu’a ce que vous relachiez le bouton.

*Si I’heure est moins de 10, un seul chiffre apparaitra dans la position des unités.

Observations

Signal sonore des boutons : un court “bip”.
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16.Phare arriére

POINTS

CARACTERISTIQUES

Phare arriére ACL

Appuyez sur les boutons

secondes.

MODE et

SET  pour allumer et éteindre le phare

arriere. Le panneau retournera en mode normal aprés une période d’inactivité de 5

17. Configuration du systéme

Contréleur Rhino 11, 120 Amp
Chargeur CTE b5A
Batterie 50-Amp (Les deux piéces)
Wig Wag CTE NCW-K001
Ampoule Systéme d’éclairage DEL

Controler la vitesse

1. Appuyez sur H/L pour changer du mode de vitesse H au mode de vitesse L.

Appuyez sur

Tenez le bouton

Appuyez une fois sur o

une fois pour augmenter la vitesse de 1 & 5.

enfoncé pour atteindre la vitesse maximale.

pour diminuer la vitesse de 5 a 1.

Tenez le bouton o enfoncé pour atteindre la vitesse la plus faible.
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CHARGEMENT DE LABATTERIE
INSTRUCTIONS

1. Apparence
1.Indicateur DEL (Charge)
2.Indicateur DEL (Alimentation) R T 0
3.Port d’alimentation ' l u . i,|

4.Ajusteur de tension (115 V/230 V) .
5. Prise de sortie a la batterie i

2. Caractéristiques

Points CHARGEUR A BATTERIE (MODE A DECOUPAGE
Modele 4C24050A
Courant de sortie (CC) 5A
Tension de charge (CC) 28.8V
Tension flottante(CC) 27.6V
Courant a I’entrée (CA) 412 A
Tension a I’entrée(CA) 115 Vac Or 230 Vac 50/60 Hz (Manuel)
Rendement AC-DC 80% min
Température de 0°C ~40°C
fonctionnement
Méthode de commutation A découpage
Méthode d’alimentation CC, a deux étages, tension courante
Batteries 24 V Batterie au plomb-acier rechargeable (20 Ah ~ 60 Ah)

1. Les courts-circuits
L . 2. Limite tension/courant a la sortie
Protection a la sortie .
3. Leretour de puissance

4. Lasurchauffe

Température de 0~ 40 Degrés (Celsius)
fonctionnement
Dimensions L 190mmxW 100mmxH 55mm
Poids 9659
Couleur Noir
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3. Instructions d’utilisation

(1)La tension a la sortie du chargeur doit correspondre a celle de la batterie.
(2)Branchez le cordon d’alimentation. Un DEL vert indiquera I’alimentation en CA.
(3)Branchez le chargeur a la batterie.

(4)Commencez le chargement; veuillez consulter le point 4 (INDICATEURS DEL).

4. Indicateurs DEL

(1)Clignotant vert : En marche

(2)Orange : Chargement

(3)Clignotant orange : Préchargement
(4)Clignotants vert et orange : Chargée a 80 %
(5)Vert : Chargement complété (Charge flottante)
(6)Rouge : Défaillance/Température anormale

» Le signal rouge clignote: 1V< tension < 9V

Le signal rouge clignote X 2: a) Connexion inversée b) Court-circuit ¢c) VBAT <16V

» Le signal rouge clignote X 3: a) VBAT > 28.8V (impossible de charger la batterie) b) Batterie et
Jimmy sont défectueux

» Le signal rouge clignote X4: a) Systeme de recharge défectueux b) Batterie partiellement
défectueuse

» Le signal rouge clignote X5: a) Temps de chargement dépasse les 24 heures.

Le signal rouge clignote X6: a) Tension < 16V (12V Batterie)

» Le signal rouge clignote X7: a) Température anormale lors du chargement.

A\

A\

5. Diagnostic de defaillance

(6) Si I’indicateur vert est éteint :

-Vérifiez ’entrée en CA. Si ce dernier fonctionne bien, le chargeur pourrait étre défectueux.

(7) Si I’indicateur vert ne cesse de clignoter et n’indique pas le chargement
-Vérifiez la connexion entre le chargeur et la batterie.
-Vérifiez les courts-circuits a la connexion de sortie.
-Si la connexion est intacte, le chargeur peut étre défectueux.

(8) Si I’indicateur rouge ne cesse de clignoter :
-Assurez-vous que la connexion a la batterie n’est pas inversée.
-Vérifiez les courts-circuits a la connexion de sortie.
-Vérifiez la température ambiante (> 0°C)
-Le chargeur pourrait étre défectueux.
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(9) Le clignotant orange ne devient pas vert :
-La batterie peut étre défectueuse. Arrétez le chargement et faites réparer la batterie.

(10)  Si I’indicateur de chargement orange devient vert immédiatement :
-La batterie est complétement chargée.

-La batterie est défectueuse si elle n’est pas complétement chargée.

6. ATTENTION
(6) Avant d’utiliser le chargeur, lisez toutes les instructions et toutes les consignes de securité.
(7) Le chargement doit se faire dans un endroit bien ventilé.
(8) Afin d’éviter les blessures, chargez seulement les batteries au plomb-acier ou les batteries séches.
(9) Veuillez couper 1’alimentation aprés le chargement.
(10)  Branchez le chargeur indépendant dans le port du chargeur lors du chargement de la batterie.

Port de chargeur indépendant
Le port de chargeur indépendant se
trouve sur la barre de gouvernail.

Note: Seul le chargeur a batterie fourni par le fournisseur du quadriporteur devrait étre utilisé.
L’utilisation d’un autre type de chargeur peut étre dangereuse et demande 1’approbation du
manufacturier. .

ATTENTION !

Le chargement doit se faire dans un endroit bien ventilé.

Le chargeur est congu pour une utilisation intérieure. Veuillez le garder a I’abri de I’humidité.

<> Pour une performance maximale, il faut remplacer les deux batteries en méme temps si elles sont
faibles.

> <

< Si le quadriporteur n’est pas utilisé pour une période prolongée, il faut recharger les batteries au
moins une fois par mois pour éviter leur détérioration.

<> Pouvons-nous utiliser un autre chargeur? Veuillez prendre note que les chargeurs sont
spécialement choisis en fonction de leurs applications et en fonction des batteries. Pour un
chargement efficace fait en toute sécurité, on recommande [’utilisation du chargeur fourni avec le
produit. Il est strictement interdit de charger les batteries séparément.
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BATTERIES : INSTRUCTIONS ET ENTRETIEN

Prendre le temps de bien lire les instructions du chargeur avant de 1’utiliser.

Si vous vous servez de votre quadriporteur chaque jour, veuillez charger les batteries chaque jour
lorsque vous avez terminé de [’utiliser. Votre quadriporteur sera donc prét a étre utilisé chaque
matin.

Evitez de complétement décharger les batteries.

Chargez les batteries au moins 24 heures par semaine si le quadriporteur n’a pas été utilisé.

(Afin d’assurer que le niveau d’¢lectrolytes est maximal)

Si vous n’arrivez pas a charger la batterie (le voyant orange ne change pas au vert), ou si le voyant
orange change immédiatement au vert, veuillez communiquer avec un technicien. 1l se peut que la
batterie soit défectueuse.

La différence de tension entre les deux batteries ne doit jamais dépasser 0,5 V; Le boitier de
batterie doit étre inspecté pour évaluer la propreté et les dommages.

Si le voyant rouge s’allume, vérifiez si le chargeur est défectueux ou s’il y a un probléme avec la
connexion.

Assurez-vous que les connecteurs de batterie ® et @ sont propres. Autrement, le chargement peut
étre géné.

Pour remplacer les batteries:

G

Enlevez le couvercle a batteries et le siége capitaine.

Détacher les sangles.

Détacher le harnais.

Débranchez les batteries en détachant les deux connecteurs principaux gris et les trois plus petits
connecteurs (deux blancs et un rouge).

Retirez les batteries usagées des coffres a batterie.

Placez une nouvelle batterie dans chaque coffre.

Rebranchez les connecteurs gris.

Vérifiez la position des revétements de bornes.

Rattachez les sangles.

Replacez le couvercle et le siege.

Pour faciliter le transport, vous pouvez retirer la batterie et le siége.

ATTENTION!
Veuillez retirer les connecteurs avant d’enlever la batterie.
Eviter de manipuler les batteries si vous avez les mains mouillées ou humides.
Toujours utiliser deux batteries de la méme sorte et qui ont la méme capacité A/h. .
Toujours remplacer les deux batteries en méme temps. Ne jamais combiner une batterie vieille et
une batterie neuve.
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ENTRETIEN ET REPARATIONS

\otre quadriporteur est congu pour une maintenance minimale. Cependant, comme tout véhicule
motorisé, il demande un entretien périodique. Pour garder votre quadriporteur en bon état, et ce, pour
plusieurs années, on recommande d’effectuer les vérifications périodiques énumeérées ci-dessous.

Vérifications Quotidien | Hebdomadaires | Mensuelles | Semestrielles
nes

Systéme électrique

< Indicateur de charge — Vérifiez y
I’indicateur de charge des batteries
afin de déterminer si celles-ci doivent
étre rechargées.

<~ Panneau de controle — Vérifiez les fils y
couplés du contréleur. Assurez-vous
qu’ils ne sont pas effilochés ou
coupes. De plus, assurez-vous qu’il

n’y a pas de fils électriques exposés.

< Vérifiez toutes les prises et le cablage. y
-
< Les batteries sont completement y
, - L
chargées quotidiennement.
<~ Le porte-objet et les vis sont bien en y
N %
place et sdrs.
< Le systéme d’éclairage électrique est Y
en état de marche (le cas échéant). N
Pneus et roues
< Lapression de gonflage des pneus est Y Y
, % %
adéquate.
< Lesroues avant et arriére tournent Y
doucement, sans obstruction. \
< Lesroues avant et arriére tournent Y
sans battement axial. \
<~ Effectuez une inspection visuelle de la »
W

bande de roulement. Si elle est moins
de 1 mm, (1/32”), faites remplacer les

pneus par un détaillant autorisé.
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Autres

< Les balais de moteur. Il est Y
recommandé de faire inspecter les
balais tous les six mois par un
détaillant autorisé si votre
quadriporteur ne fonctionne pas
correctement. Si I’usure des balais de
moteur est excessive, remplacez ces

derniers pour éviter d’endommager le

moteur.

ENTRETIEN

Votre quadriporteur est congu pour une maintenance minimale. Les points suivants doivent étre
inspectés et entretenus.

PRESSION DE GONFLAGE DE PNEUS

= Si votre quadriporteur est équipé de pneus, la pression de gonflage psi/bar/kPa doit correspondre a
celle indiquée sur le pneu.

= Votre quadriporteur est muni de pneumatiques standards. S’il posséde des pneumatiques
gonflables optionnels, la pression de ceux-ci doit étre entre 30-35 psi.

= La pression de gonflage indiquée sur chaque pneu doit toujours étre respectée. Ne surgonflez pas
les pneus. Si la pression de gonflage est trop basse, il y a un risque de perte de contrdle. Si elle est
trop élevée, les pneus risquent d’éclater. Si la pression de gonflage n’est pas adéquate, une
défaillance des pneus et/ou des roues peut survenir. Veuillez inspecter votre quadriporteur de

facon réguliere afin de déceler toutes traces d’usure.

NETTOYAGE ET DESINFECTION

= Utilisez un linge et un nettoyant doux non abrasif pour nettoyer le plastique et le métal. Evitez

les produits qui risquent d’égratigner la surface de votre quadriporteur.

= Si besoin est, nettoyez votre quadriporteur avec un désinfectant approuvé qui ne risque pas de

I’endommager.

= Suivez les instructions de securité lorsque vous utilisez un produit nettoyant ou désinfectant. Le
non-respect de ces instructions peut engendrer des irritations cutanées ou la detérioration
prématurée des revétements et des surfaces du quadriporteur.
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BORNES A BATTERIE

= Assurez-vous gue les connexions aux bornes sont fermes et non corrodées.
= Les batteries doivent étre bien a plat dans les coffres.
= Les bornes a batterie doivent étre orientées vers I'intérieur du quadriporteur.

LE HARNAIS DE CABLAGE

= Vérifiez le cablage régulierement.

= Veérifiez 'isolation du cablage, y compris le cable d’alimentation du chargeur, réguliérement.

= Faites réparer ou remplacer par un détaillant autorisé les connecteurs endommageés, les
connexions endommageées ou l'isolation avant d’utiliser votre quadriporteur de nouveau.

LE PALIER D’ESSIEU ET L’ORGANE MOTEUR/BOITE-PONT
Ces pieces ont éte prélubrifiées, scellées et ne nécessitent aucune lubrification subséquente.

LE REMPLACEMENT DE ROUES

Si votre quadriporteur est équipé de pneumatiques gonflables, la chambre a air peut étre
remplacée. Si la roue de votre quadriporteur est équipée d’'un empiécement, la roue ou
I'empiécement doit étre remplacé, selon le modéle. Communiquez avec un détaillant autorisé
a ce propos.

LES BALAIS DE MOTEUR
Les balais de moteur se trouvent dans I’organe moteur/boite-pont. lls doivent étre inspectés
régulierement par un détaillant autorisé.

LE PANNEAU DE CONTROLE, LE CHARGEUR ET LES ELECTRONIQUES

ARRIERE

= Gardez ces endroits a I'abri de 'humidité.

= S’ils sont exposés a '’humidité, veuillez attendre qu’ils soient bien secs avant d'utiliser votre
quadriporteur de nouveau.

ENTREPOSER VOTRE QUADRIPORTEUR

Si vous ne pensez pas utiliser votre quadriporteur pour une période prolongée, vous devez :

Charger les batteries avant I'entreposage.

Enlever les batteries du quadriporteur.

Entreposer votre quadriporteur dans un endroit chaud et sec.

Eviter d’exposer votre quadriporteur aux températures extrémes.

Conditions d’utilisation (-25 °C ~ +50 °C) conditions d’entreposage (-40. °C~+65°C)

Les batteries qui sont completement déchargées, peu souvent deéchargées, conservees dans des

54 4 3 40

températures extrémes, ou entreposées sans étre pleinement rechargées risquent d’étre endommagées
définitivement, nuisant ainsi a la fiabilit¢ et a la durabilité du produit. Afin d’assurer la bonne
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performance de votre quadriporteur, il est recommandé de charger les batteries de votre quadriporteur
périodiquement lors de période d’entreposage prolongée.

JETER VOTRE QUADRIPORTEUR

Votre quadriporteur doit étre jeté selon les réglements locaux et nationaux qui s’appliquent dans votre
municipalité. Contactez I’organisme de gestion de déchets de votre municipalit¢ ou un détaillant
autorisé pour plus d’information concernant 1’¢limination de I’emballage, du cadre métallique, des

composantes plastiques, des électroniques, et des batteries de votre quadriporteur.
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S17 -

LISTE DE PIECES

@ CLIGNOTANT DE GAUCHE

@ CLIGNOTANT DE DROITE

@ RECOUVREMENT FF

@ CAPUCHON DE POIGNEE

@ RECOUVREMENT DE LA BARRE FF

@ PARE-POUSSIERE

@ RECOUVREMENT DE LABARREFR
SUPPORT DE PLASTIQUE

@ PHARE AVANT

ACCOUDOIR SUPERIEUR

@ REPOSE-PIED

@ PARE-CHOCS AVANT

@ BASE DE PHARE

(14) TaPIS
() mwerr

RECOUVREMENT DE PARE-CHOCS ARRI@ PEDALE DIG

@ RECOUVREMENT LATERAL DE DROITE @ PHARE ARRIERE

SUPPORT DE L'AILE

RETROVISEUR

PANEAU DE CONTROLE ASM @ MCANISME DE VIRAGE DIG
BATTERIE SUSPENSION AVANT
CADRE WIG WAG

JANTE EN ALUMINIUM REVETEMENT DE POIGNEE

CADRE DELA BARRE

MECANISME RAM DE LA BARRE

ROUE AVANT
JANTE INTERIEURE

COUVERCLE A BATTERIE SUPERIEUR RECOUVREMENT RD

PHARE LATERAL DIG

RECOUVREMENT LATERAL DE GAUCHE TIGE ASM

POTENTIOMETRE

SUSPENSION ARRIERE

COUVERCLE A BATTERIE INFERIEUR

elolelelelolololoNeleeelele)

SIEGE CAPITAINE ASM CADRE BOITE PONT

GLISSIERE DE SIEGE FIL DE L'INDICATEUR DE VITESSE
SUPPORT DE SIEGE ASM BOITE-PONT

TIGE DE SIEGE ROUE ARRIERE

AILE AVANT @ ACCOUDOIR INFERIEUR

@ MOYEU AVANT
@ MOYEU ARRIERE

72




DECLARATION DE GARANTIE

Déclaration de garantie et de qualité
Les produits se doivent d’étre fonctionnels et d’une qualité et performance excellentes. Pour toute réclamation

de garantie justifiée, Heartway s’engage, a sa discrétion, a remplacer, réparer ou rembourser le produit jugé
défectueux par les deux parties.

La garantie Heartway
»  L’ossature: garantie limitée de deux ans.
»  Le systéeme de commande: garanti limitée d’un an et demi.
»  Les composantes électroniques et le chargeur: garantie limitée d’un an.

»  Exclusion de garantie. Les items suivants ne sont pas couverts par la garantie.

<~ Les balais de moteur <~ Les pneus <~ Les accoudoirs
<~ Le coussin de siége <~ Les fusibles / ampoules <~ Le recouvrement de la barre
<~ Lerevétementarriere < Le revétement avant <~ Les batteries et les piéces consommables

Tout dommage ou défaut causé par un mauvais usage du produit ne sera pas couvert par la garantie. La garantie
débute a la réception du produit par le client.

'

HEARTWAY MEDICAL PRODUCTS CO., Lteée.

NO 6, ROUTE 25, PARC INDUSTRIEL TAICHUNG,
TAICHUNG. TAIWAN REPUBLIQUE DE CHINE 408
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DIAGNOSTIC DE PANNE ET REMISE EN
ETAT

Le contréleur RHINO : Votre quadriporteur est équipé d’un contréleur RHINO qui surveille en tout temps le

fonctionnement de votre quadriporteur. S’il détecte un probléme, le voyant de mise en marche clignote pour

signaler le probléme. Vous devez alors compter le nombre de clignotements et consultez la liste ci-apres pour

diagnostiquer le probléme.

Nombre de Probléme
clignotements

1 La batterie
doit étre
rechargée

2 La tension est
trop basse

3 La tension est
trop élevée

4 La période

d’alimentation

a été dépassée

Effet

La mise en
marche
fonctionne

La mise en
marche ne
fonctionne
pas

La mise en
marche ne
fonctionne
pas

La mise en
marche ne
fonctionne

pas
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Notes

La charge de la batterie est basse. Rechargez dans les
plus brefs délais.

La charge de la batterie est a zéro. Rechargez les
batteries. Si vous éteignez le moteur et vous le
laissez reposer quelques minutes, il se peut que la
charge de la batterie augmente assez pour permettre
une courte utilisation.

La batterie est surchargée. Si le chargeur est branché,
débranchez-le ou réglez le bouton Charge/Run a
Run. Les quadriporteurs avec un contrdéleur RHINO
chargent les batteries lors de la descente d’une pente
ou lors de la décélération. Cela peut entrainer un
surchargement.  Eteignez le  quadriporteur et

allumez-le de nouveau.

Le quadriporteur a tiré trop de courant durant une
période trop longue. Cela peut étre le résultat d’une
surutilisation du moteur ou encore d’un blocage ou
d’un calage du moteur. Coupez 1’alimentation,
laissez reposer quelques minutes et remettez le
quadriporteur en marche. Le contrdleur a détecté un
court-circuit dans le moteur. Vérifiez la gaine
isolante pour des courts-circuits et vérifiez le moteur.
Contactez votre detaillant.
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Note:

Probleme
avec les freins

Lors de la
mise en
marche, le
levier
directionnel
n’était pas en
position
neutre

Probléme de
vitesse

Probléme de
tension de
moteur

Autres

Poussée trop
forte

La mise en
marche ne
fonctionne
pas

La mise en
marche ne
fonctionne
pas

La mise en
marche ne
fonctionne
pas

La mise en
marche ne
fonctionne
pas

La mise en
marche ne
fonctionne
pas

La mise en
marche ne
fonctionne
pas

Vérifiez que le levier de frein de secours est engagé.
La bobine du frein de secours ou le cablage du frein
de secours est défectueux. Vérifiez qu’il n’y a pas de
courts-circuits au niveau du frein de secours et du
cablage. Contactez votre détaillant.

L’accélérateur n’est pas en position neutre lorsque
vous actionnez la clé. Replacez 1’accélérateur en
position neutre, coupez 1’alimentation et rallumez
I’alimentation. L’accélérateur doit peut-Etre étre
calibré de nouveau. Vérifiez le céablage de

I’accélérateur.

L’accélérateur est défectueux. Vérifiez s’il y a des
courts-circuits ou des fils exposés. Il se peut que
I’accélérateur soit mal installé. Contactez votre

détaillant.

Le moteur ou le cablage est défectueux. Vérifiez s’il
y a des courts-circuits ou des fils exposés
Contactez votre détaillant.

Contactez votre détaillant.

Lors du relachement des freins de secours, le
guadriporteur a été poussé a une vitesse supérieure a
celle programmée par le parameétre « Push Speed ».
Lors du relachement manuel du frein de secours, le
guadriporteur a été poussé a une vitesse supérieure a
celle programmée par le paramétre « Rollaway
Speed ». Eteignez le quadriporteur et allumez-le de
nouveau.

Si vous rencontrez des difficultés techniques, consultez un détaillant avant de mettre votre propre solution a

I’essai.

Les symptdmes suivants peuvent indiquer un probléme sérieux. Contactez votre détaillant aussitot que vous



remarquez un des problémes dans cette liste :

10. Un bruit de moteur inhabituel

11. Un céblage effiloché

12. Un connecteur craqué ou cassé

13. L’usure inégale des pneus

14. Un mouvement saccadé

15. Une traction vers le c6té

16. Un ensemble de roues endommagé
17. La mise en marche ne fonctionne pas

18. La mise en marche fonctionne, mais le quadriporteur ne bouge pas

Voir I'étiquette pour le numéro de série

Le numéro de série se trouve sur I'étiquette qui se trouve sur le cadre du quadriporteur.

S17
SIN: S17TMW1180001

Year of Production: 2011

Manufacture Address:

HEARTWAY - TAIWAN Heartway

Medical Products Co., Ltd.

Headquarter: NO.6 , ROAD 25, TAICHUNG
INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN R.O.C.
Maximum User Weight 135 Kgs
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ATTENTION! Un entretien inadéquat des balais de moteur peut annuler la garantie de

votre quadriporteur.

Pour inspecter ou remplacer les balais de moteur :

Dévissez les bouchons de balais de moteur.
Enlevez les balais de moteur.

Inspectez I’état des balais de moteur. Moins de 9 mm

Remplacez les balais au besoin.

INouveau balai de moteur |  |Balai de moteur usagé |  |Bouchons de balais de moteur]

Inspectez 1’état des bornes de batterie tous les six mois. Assurez-vous qu’elles ne sont pas corrodées et que les

connexions sont étanches. Périodiquement, appliquez une mince couche de gelée de pétrole sur la surface des

bornes pour protéger contre la corrosion.

VERIFICATIONS:

Gardez le systéme de contrdle propre et a I’abri de I’eau et des intempéries. N’arrosez jamais votre

quadriporteur et gardez-le a I’abri de 1’eau.

Gardez les roues libres de peluches, de cheveux, de sable et de fibres textiles.

Les garnissages peuvent étre nettoyés avec de 1’eau chaude et un savon doux. Vérifiez périodiquement le
siege et le dossier pour des dommages tels que des trous ou des déchirures. Remplacez au besoin.
N’entreposez pas votre quadriporteur dans un endroit humide. Cela peut entrainer le développement de

moisissures et peut accélérer la détérioration des garnissages.

Un entretien optimal des mécanismes mobiles comprend la lubrification et I’inspection. Lubrifiez
avec de la gelée de pétrole ou une huile légére. N’utilisez pas de grandes quantités d’huile.
Autrement, ’huile risque de dégoutter et de tacher les tapis, ’ameublement, etc. Effectuez toujours

une inspection générale des écrous et des boulons.
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